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ANALYSES IMMUNOLOGIOUES STJR L'AXSYM

Lancement des dosages

Les ^chantillons i analyser ont e(6 prealablement homog§neis6s au vortex, et sont centrifuges

10 minutes a 1370 g (temperature ambiante) avant de proceder a {'analyse.

Pourleblanc urinaire et les pr6levements issus de sujets de sexe masculin ou dont on ignore le

sexe. les dosages a effectuer sont LH et p hCG ; ces analyses sont s6lectionn6es par le panel M-

An08.

Sequence a respecter (depistage rapide)

- Blanc urinaire

- Echantillons

- Controle LH de fin de s&quence de t'appareil

- Contrfile p hCG de fin de sequence de I'appareil SPECIMEN
^- CONFIDENna

1 S6lectionner "Uste des demandes"

2 Selectionner "F6 Patienr
. „ ^. ,

i »« a no
3 Saisir I'identite "IDE" et un "commentaire" pour le blanc urinaire, puts s6lecttonner le panel M-An08.

"IDE" = B!U

"Commentaire" = iJmm-n-BIU-j'j'm'm'-n'

avec : ijmm = date d'analyse

n = num6ro de s6quence de la date d'analyse consid6r6e

j'j'm'm' = date de mise en tube

n' = numiro de mise en tutte de lajoumee considerde

(Ex- Commentaire"" 0603-1 -BIU-0503-2

Blanc umare aSquote tore de la dcuxltme mise en tube du 5 mare el analys* lore de la ptcrmtfe sequence

duG mare)

Notes

Sit s'agit dune verification, aputer -vSrif a la suHe au commentaire.

De m§me s7/ s'agit d'une contre-expeitise. aputer 'CE' d la suite du commentaire.

A S61eclionner "F6 Ajouter"

5 Saisir I'identil6 "IDE" de !'6{*iantillon, puis s6lectionner le panel M-An08.

"IDE" = Num6ro de iaboratoire + Numero de I'^chantillon

(Ex: 123/12 123456)
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